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Passo a passo

Prepare a pele do paciente de acordo com o protocolo institucional. 
A pele deve estar limpa e seca. Se houver necessidade, realize a 
retirada dos pelos para melhor aderência do Grip-Lok®.

Abra o velcro, levante o tecido superior e 
remova o revestimento interno.

Deslize o Grip-Lok® sob o cateter centralizando 
a aba de fixação do cateter ou o cateter na 
área adesiva de base exposta.

Fixação do curativo cobrindo óstio
e estabilizador.

Cubra o cateter com o tecido superior, pressione 
o adesivo em torno do cateter/dos lúmens para 
fixá-lo firmemente e feche o velcro.

Enquanto segura o Grip-Lok® e o cateter com 
uma mão, remova a fita de um dos lados e fixe-a 
na pele. Em seguida, repita o procedimento do 
outro lado, concluindo a instalação com sucesso.
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Remoção do fixador

A utilização de cotonete embebido em álcool ou swab 

de álcool facilita a remoção do dispositivo de fixação 

da pele. Substitua o dispositivo de fixação caso esteja 

sujo ou impregnado de líquidos. Produto de uso único. 

A reutilização do dispositivo pode alterar suas 

características mecânicas ou biológicas e pode causar 

falha do dispositivo, reações alérgicas ou infecção.




